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年時の回避率：53.0%、100%、 96.3%、log-rank testにおいてp < 0.001）、再インターベンション回避率（術
後3年時の回避率：53.0%、92.9%、92.9%、log-rank testにおいて p = 0.041）に有意な差が見られた。また導
管機能不全に関しても、導管サイズによって有意な差が見られた（術後3年後の回避率：35.1%、72.5%、91.0、
log-rank testにおいてp < 0.001）。 
Bulging sinus付ePTFEの機械的強度測定のための2方向の引張り試験においては、各 5々回以上測定して比
較した結果、bulging sinus無しePTFE切片およびbulging sinus付きePTFE切片の縦方向の破断強度は122 ± 
14.6 Nおよび121 ± 4.5 N（t-testsにてp = 0.88）、横方向の破断強度は121 ± 37.7および115 ± 11.1 N
（t-testsにてp = 0.68）と有意な強度の変化を認めなかった。破断強度による引張り時の切片の長さの変化も測
定されたが、bulging sinus無しePTFE切片およびbulging sinus付きePTFE切片にいて縦方向の長さ変化は
23.0 ± 4.7 mmおよび23.9 ± 4.0 mm（t-testsにてp = 0.76）、横方向の長さの変化は8.2 ± 1.0 mmおよび
8.0 ± 0.4 mm（t-testsにてp = 0.70）と長さの変化にも有意な差認めなかった。Bulging sinus付ePTFEの表
面構造変化の解析ための電子顕微鏡的観察（scanning electron microscopy examination）においては、bulging 
sinus無しePTFE切片については表裏2箇所、bulging sinus付きePTFE切片についてはbulging sinusの端の
部分と中央部分の表裏の4箇所を、100倍から30000倍まで倍率を変えて観察した。両方の切片について、ePTFE
の繊維状構造および繊維そのものの形態に目立った変化はどの倍率においても見られなかった。  
以上の結果より、弁付ePTFE導管におけるbulging sinus作成は、臨床使用に関して高血圧に耐えうる十分な
機械的強度と抗血栓性を持つ表面構造の保持が出来ており、臨床使用における安全性に問題は無いもの思われた。
弁付 ePTFE 導管による右室流出路再建術は優れた耐術能、再手術回避能、導管機能不全回避能を示しており、
bulging sinusの付加により更なる臨床成績の向上が期待できると思われた。 
 
 
 
 
